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Corretiva de camas hospitalares elétricas no Hospital Universitario Onofre
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RESUMO

O Hospital Universitario Onofre Lopes (HUOL) possui cerca de duzentos e
quarenta (240) camas hospitalares elétricas. Esses equipamentos auxiliam no
tratamento dos pacientes, proporcionando conforto e seguranga ao usuario, além
de assistir a equipe de saude durante os procedimentos de assisténcia. As
Ordens de Servico (OS) de Manutengao Corretiva (MC) para esse tipo de
equipamento possuem um numero elevado quando comparado ao numero de OS
de MC para os demais equipamentos presentes no hospital. Segundo dados
cadastrados no Neovero, de janeiro a outubro de 2022, 27,94% das OS de MC do
hospital foram destinadas as camas hospitalares elétricas, enquanto que para o
monitor multiparamétrico — segundo equipamento com maior porcentagem de
manutencio corretiva —, representa apenas 6,65% do total de ordens de servigo
realizadas no mesmo periodo. Nesse contexto, vé-se a necessidade de realizar
uma avaliagdo destes servigos, a fim de explorar suas causas e, baseando-se
nelas, propor alternativas que objetivam reduzir a quantidade de solicitagdes de
manutencdo corretiva para camas hospitalares elétricas, consequentemente,
diminuindo a demanda dos profissionais técnicos do setor de Engenharia Clinica
(EC). Esse estudo sera realizado a partir do mapeamento de processo de MC
para as camas hospitalares elétricas e dos dados extraidos do sistema de gestéo
do setor de Engenharia Clinica, referentes a esse tipo de servigo. A proposta é
capacitar os usuarios disponibilizando um material de instrucdo de operacgao,
contendo imagens ilustrativas e de orientagbes audiovisuais que podem ser
acessadas através de um QR Code. Espera-se que, apdés a aplicagdo dos
métodos citados, a quantidade de OS de manutencgao corretiva causadas por mau
uso ou erro de operagcao de camas hospitalares elétricas seja reduzida.

Palavras-chave: Engenharia Clinica. Cama Hospitalar Elétrica. Manuteng¢ao

Corretiva. Fluxograma. Capacitacao.
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LIMA, Adrielly Rosana da Costa. Evaluation of the Corrective Maintenance
process of electric hospital beds at the University Hospital Onofre Lopes.
Graduation in Biomedical Engineering, Federal University of Rio Grande do Norte,
48p. 2022.

ABSTRACT

The University Hospital Onofre Lopes (HUOL) has about two hundred and forty
(240) electric hospital beds. This equipment helps in the treatment of patients,
providing comfort and safety to the user, in addition to assisting the health team
during care procedures. The Corrective Maintenance (CM) Work Orders (WS) for
this type of equipment have a high number when compared to the number of MC
OS for the other equipment present in the hospital. According to data registered in
Neovero, from January to October 2022, 27.94% of the hospital's CM WS were
destined to electric hospital beds, while for the multiparametric monitor — the
second equipment with the highest percentage of corrective maintenance —, it
represents only 6.65% of the total service orders carried out in the same period. In
this context, there is a need to carry out an assessment of these services in order
to explore their causes and, based on them, propose alternatives that aim to
reduce the number of corrective maintenance requests for electric hospital beds,
consequently reducing demand. technical professionals from the Clinical
Engineering (CE) sector. This study will be carried out based on the mapping of
the CM process for electric hospital beds and data extracted from the
management system of the Clinical Engineering sector, referring to this type of
service. The proposal is to train users by providing operating instruction material,
containing illustrative images and audiovisual guidelines that can be accessed
through a QR Code. It is expected that, after applying the aforementioned
methods, the amount of corrective maintenance WS caused by misuse or error in
the operation of electric hospital beds will be reduced.

Keywords: Clinical Engineering. Electric Hospital Bed. Corrective maintenance.

Flowchart. Training.
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1 INTRODUGAO

Neste capitulo, busca-se apresentar a introduc¢ao do trabalho, descrevendo

a exposicao do tema, definicdo do problema, objetivos e justificativa deste estudo.

1.1 EXPOSIGAO DO TEMA

Segundo o Ministério da Saude (BRASIL, 2002a), o leito hospitalar € uma
cama numerada e identificada dentro de um hospital destinada ao paciente
durante a internacdo. Pode-se encontrar leitos em setores como enfermaria,
Unidade de Terapia Intensiva (UTIl), centro de recuperagao do Centro Cirurgico
(CC), entre outros, e sdo formados por um conjunto de EMH que tem a funcéo de
auxiliar no tratamento dos pacientes, de acordo com suas necessidades. A cama
hospitalar pode ser definida em: mecéanica, quando possui movimentacao através
de manivelas; e elétrica, quando possui controle remoto onde o paciente pode
acessar suas diferentes fungdes, proporcionando-lhe autonomia e facilitando o

atendimento de enfermeiros e cuidadores. (NBTECH, [S.D.])

No HUOL os leitos ficam localizados em setores como, Enfermaria
denominado de Edificio Central de Internacéo (ECI), Unidade de Terapia Intensiva
Adulto (UTIA), Unidade de Terapia Intensiva Pediatrica (UTIP), centros de
recuperacado dos Centros Cirurgicos (CC) e setor de Hemodialise. Na Figura 1, a

seguir podemos observar um quarto de enfermaria com seus respectivos leitos.
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Figura 1. Leitos do Edificio Central de Internagdo do HUOL.
‘ ‘ - ; _

Fonte: Autoria prépria (2022).

A cama hospitalar oferece recursos uteis para uma boa acomodacao
confortavel e deixa de lado a seguranga (MOBRAZ, c2022), ou seja, tem a
funcdo de proporcionar conforto e seguranga ao paciente de acordo com as
demandas do tratamento médico ao qual ele esta submetido. Além disso, o
posicionamento correto do paciente, ou seja, uma condigdo ergonométrica
adequada, auxilia a equipe de saude nos procedimentos realizados durante seu
tratamento ou periodo de recuperagdo, promovendo melhora na qualidade do

cuidado e dos servigos prestados.

Sabemos que por se tratar de um equipamento eletromédico, é
responsabilidade do setor de Engenharia Clinica realizar as manutencdes e
capacitagbes para a operagao deste equipamento. A Engenharia Clinica é
responsavel pela manutencdo corretiva de todos os equipamentos do parque
hospitalar (ENGECLINC, c2021). Segundo a Ballet et al. (2017), a EC deve
proporcionar treinamento aos usuarios responsaveis pela utilizagdo das

tecnologias.
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1.2 DEFINIGAO DO PROBLEMA

A tecnologia médica teve nos ultimos anos uma consideravel evolugao, o
que tem levado a inevitaveis transformacbes na sua gestdo e utilizagdo pelos
profissionais de saude (LUCATELLI, 2002), aumentando, com isso, a necessidade

de manutengao desses equipamentos (PERRELLA, 2006).

Um exemplo disso, € a cama hospitalar que passa pela transicdo de
ajustes mecanicos, através de manivelas e alavancas, para motorizadas ou
elétricas, que possuem controles de comandos elétricos, possibilitando que o
préprio paciente ou acompanhante tenha autonomia de ajustar o posicionamento

da cama conforme sua necessidade.

Nesse contexto, pode-se afirmar que essa relativa autonomia esta
diretamente ligada com a taxa de manutencdo do equipamento, ou seja, é

esperado um aumento na demanda de manutengdes.

Algumas falhas ou defeitos podem ocorrer nesses equipamentos. O
Quadro 1 apresenta alguns dos erros mais comuns, assim como, as possiveis

causas e solugoes.

Quadro 1. Falha, possiveis causas e solugbes para a cama hospitalar elétrica.

FALHA

POSSIVEL CAUSA

SOLUGAO

N&o é possivel o ajuste
com o0s botbes de
posigao.

O botao de ligar néo foi pressionado.

Pressionar o botéo de ligar.

Motores acionadores ndo estao

energizados.

Verificar as conexdes da fonte de
energia.

Tomada inserida incorretamente.

Inserir a tomada a rede de energia
corretamente.

Elementos de controle com defeito.

Reparo ou substituicdo do

controle.

Nao é possivel abaixar o
encosto da posigao
vertical.

Objeto sob o0 encosto ou no mecanismo
motor.

Retirar o objeto.

Travas com defeito.

Alga da trava com defeito.

Ajustar ou realizar o reparo da alga
da trava.

Fonte: Adaptado de LINET (2017).
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O HUOL possui um numero elevado de solicitagdes para manutencio
corretiva de camas hospitalares elétricas, segundo o software de gestao utilizado
pela equipe da Oficina de Engenharia Clinica, o Neovero, representam cerca de
27,94% das OS de MC, enquanto que o monitor multiparamétrico, segundo EMH
com maior porcentagem de manutengao corretiva, representa apenas 6,65% do
total de ordens de servico realizadas no mesmo periodo.

A gestdo de manutencao é uma atribuicdo da Engenharia Clinica, devendo
estabelecer métodos que visam reduzir o tempo de parada dos equipamentos
(PERRELLA, 2006).

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO

1.3.1 Principal

Avaliar o processo de MC das camas hospitalares elétricas realizadas no
HUOL, propondo alternativas que visam reduzir a quantidade de solicitacbes de

ordem de servico de MC para esse equipamento.

1.3.2 Especificos

e Estudar os conceitos da Engenharia Clinica, Manutencdo Corretiva e
padronizagao de fluxo.

e Realizar levantamento das OS referentes a manutengdes corretivas de camas
hospitalares elétricas realizadas na instituicdo de janeiro a outubro de 2022.

e Coletar informacgdes sobre a causa da solicitacdo de manuteng¢ao para cada
Ordem de Servico.

e Mapear o fluxo do processo de manutengéao.

e Propor alternativas que objetivam reduzir a quantidade de solicitagbes de MC

para esse equipamento.
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1.4 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

A cama hospitalar elétrica € um dos equipamentos em maior quantidade
presente na instituicdo, segundo informagdes do sistema utilizado pelo setor de
EC do Hospital Universitario Onofre Lopes, cerca de 240 unidades, perdendo
apenas para a bomba de infusdo volumétrica, e possui o maior indice de
manutencdo corretiva. Diante disso, fica evidente a importancia da avaliagao
dessas ocorréncias, a fim de propor possiveis solu¢cdes para a reducdo dessas
manutencgdes e da deterioragao de partes ou acessorios causados por mau uso e,

consequentemente, os custos relacionados.
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

Neste capitulo, busca-se apresentar a revisdo da literatura sobre temas da
EC, mapeamento de processos e capacitacdo, contendo informacgdes tedricas

necessarias para a elaboracao deste trabalho.

21 ENGENHARIA CLINICA

2.1.1 Conceito e atribuigcoes

A Engenharia Clinica (EC) atua em Estabelecimentos Assistenciais de
Saude (EAS) desenvolvendo atividades baseadas em conhecimentos de
engenharia e de gerenciamento aplicadas as tecnologias de saude. (SOUSA et
al., 2012).

A Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares (EBSERH) considera a
Engenharia Clinica como o setor responsavel pela gestdo das tecnologias
utilizadas nas atividades produtivas de procedimentos ligados a assisténcia ao
paciente, estabelecendo as estratégias de gestdo da vida util dessas tecnologias
incorporadas através de rotinas de manutengbes preventivas e corretivas.
Também afirma que se trata de um importante componente na gestao hospitalar,
pois age nas causas-raizes dos eventos adversos promovendo a sua mitigacéo e
prevencgao. (BRASIL, 2021).

Para melhor compreensido da definicdo dessa area de atuacdo podemos
abordar as atribuicbes da EC descritas por Bronzino e Peterson (2015), na qual

sao listadas suas principais funcgdes:

e Gestao Tecnoldgica: desenvolver, executar e dirigir programas de gestao
de equipamentos. Tarefas especificas incluem aceitagdo e instalacdo de
novos equipamentos, estabelecimento de programas de manutengéo
preventiva e corretiva e gestdo do inventario de equipamentos médicos.
Questdes como custo-efetividade e garantia de qualidade s&o parte integral

de qualquer programa de gest&o tecnoldgica.
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e Gestdo de Riscos: avaliacdo e tomada das acdes apropriadas em
incidentes atribuidos ao mau uso ou mau funcionamento de equipamentos.
Os engenheiros clinicos sdao chamados a resumir a significancia
tecnoldgica de cada incidente e documentar os achados da investigagao.
Relatérios devem ser submetidos para a autoridade hospitalar competente
e para entidades externas, como fabricante e 6rgao regulamentador,
conforme a legislagao vigente.

e Avaliagdo tecnoldgica: analise, especificacdo e selecdo de novos
equipamentos. Quando ha a necessidade de importantes investimentos em
equipamentos, € necessario prover os administradores e equipes clinicas
do hospital com uma profunda avaliagdo, técnica e econdmica, dos
beneficios e vantagens das diferentes alternativas disponiveis. Além disso,
0 processo de avaliagdo tecnologica de todos os equipamentos instalados
deve ser uma atividade continua.

e Concepcao de Instalacbes e Gestdo de Projetos: auxiliar no projeto de
novas ou renovadas instalagbes clinicas que abriguem tecnologias
médicas especificas, como salas de operagao, instalagbes de imagens e
centros de tratamento radiolégico.

e Treinamento: estabelecer e ministrar formagdes para equipes clinicas ou

de engenharia clinica na operacédo de equipamentos médicos.

De modo geral, o American College of Clinical Engineering (ACCE), afirma
que o Engenheiro Clinico deve aplicar e desenvolver os conhecimentos de
engenharia e praticas gerenciais as tecnologias de saude, para proporcionar uma

melhoria nos cuidados dispensados ao paciente.

Um pilar essencial na Engenharia clinica € a gestdo de manutencéo de
equipamentos, pois, segundo Pentén e Martinez (2001), a manutengdo € a
peca-chave no aprimoramento da qualidade e atendimento dos Estabelecimentos

Assistenciais em Saude (EAS).
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2.1.2 Gestao dos servigos de manutengao

Segundo Lucatelli (2002), na industria, estdo vinculadas ndo s6 as
atividades de gestado da falha ao conceito de manutengédo, mas também todas as

fases que compreendem o ciclo de vida do equipamento. A Figura 2 ilustra essa

relac&o.
Figura 2. A gestdo de equipamentos segundo o seu ciclo de vida.
Manutengio _'[_}pcmgzﬁg - Teste
- g N 7~ Instalagdo
Revisdes ~ e B
Ciclo de Vida do Equipamento
Modificagdes " " Compra

Substituiciio L- Selecdo

Fonte: TESDAHL; TOMLINGSON (1997).

Faz-se necessario realizar o gerenciamento das manutengdes, através da
Engenharia Clinica, assumindo uma responsabilidade quanto a avaliagéo
tecnolégica, planejamento estratégico e gerenciamento de tecnologia,
abrangendo os diversos aspectos relativos a tecnologia, como a aquisigdo —
enfocando o planejamento, a especificacdo, a escolha, o recebimento e a
instalagdo —; o uso — garantindo o aperfeicoamento e a atualizagdo constantes
de operadores e técnicos —; a disponibilizagdo — mantendo programas de
manutencdo que assegurem o controle de riscos, a seguranga e a confiabilidade
dos equipamentos — e a substituicdo — determinada pelo final do ciclo de vida
custo-efetivo —. (LUCATELLI, 2002). Bronzino (1992) agrupa essas agbes em

quatro etapas: aquisigao, treinamento, gestao da manutengao e substituigao.

Apds a instalagdo dos equipamentos, os métodos de gerenciamento
devem ser dirigidos a manutencao e desativagao do equipamento. O responsavel
pela gestdo de manutencédo deve estabelecer um sistema de gerenciamento de
servigco capaz de garantir a presteza e confiabilidade de execugao (OLIVEIRA;
CATABRIGA, 2007).
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2.1.3 Manutencao Corretiva

Apesar de existir diversos tipos de manutengdo na Engenharia Clinica, a
politica de manutengdo predominante em qualquer EAS ¢é a corretiva. (CARPIO;
FLORES, 1998).

De acordo com Abreu e Caria (2015), as manutengdes corretivas ocorrem
de formas inesperadas, geralmente em carater de urgéncia, e podem ser divididas

em niveis de atendimento tais como:

e Nivel 1: para consertos que sao solucionados apenas com o auxilio de um
manual de operacio;

e Nivel 2: para consertos que necessitam de um conhecimento técnico maior
referente ao mecanismo de funcionamento com capacidade de identificar a
necessidade de trocar algum componente ou placa;

e Nivel 3: é areparacido do equipamento quando ha necessidade de troca de
componentes ou placas, essa manutencao € realizada por profissionais
especializados com conhecimento em esquemas elétricos e instrumentos;

e Nivel 4: ja é mais especifico de cada equipamento, geralmente realizado
pelo fabricante ou por representante legal, essa manutencéo inclui a

calibragao e ajuste do equipamento antes de libera-lo para uso.

O Ministério da Saude, por sua vez, mapeou O processo para MC
elaborando um fluxograma indicando a sequéncia de atividades para a
manutencao corretiva de um equipamento hospitalar (BRASIL, 2002), como pode

ser visto na Figura 3.
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Figura 3. Fluxograma para a manutencgao corretiva de um equipamento hospitalar.
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Fonte: Brasil, (2002).

2.1.4 Ordem de Servigo

Um ponto essencial para a gestdo de manutengao € o preenchimento das
Ordens de Servigos, que sdao documentos que formalizam uma solicitagdo de
trabalho e servigo. Esses documentos devem seguir um padrdo comum na
organizagado, contendo todas as informagdes necessarias para acompanhar e
executar determinada atividade. Além disso, devem ser armazenadas e estarem
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disponiveis para consultas de avaliagao e gestdo (EXATI, 2018).

O Ministério de Saude ressalta que, em uma ordem de servigo, deve ser

feito o preenchimento dos seguintes itens (BRASIL, 2002):

e I|dentificacdo do equipamento;

e Dados do servigo clinico solicitante;

e Tipo de servigo solicitado;

e Controle de falhas;

e Controle do trabalho executado incluindo o controle de horas de
servico;

e Controle do material utilizado com o custo de cada material.

2.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Segundo Teixeira (2013), o mapeamento de processos desafia os
processos existentes, criando oportunidades de melhoria de desempenho
organizacional. Essa analise estruturada de processos permite reduzir falhas de
integragdo, além de ser uma excelente ferramenta para o melhor entendimento
dos processos atuais. Além disso, ressalta que o mapa de processos deve ser
apresentado sob a forma de uma linguagem grafica, que permita expor os

detalhes do processo.

2.2.1 Fluxograma

O fluxograma é uma representagcdo grafica de uma sequéncia de
atividades. Esse tipo de mapeamento mostra o que de fato ocorre nos
subprocessos; distingue atividades que agregam e nao agregam valor; torna
visiveis as perdas geradas pelas atividades que n&o agregam valor, como

atrasos, movimentagdes, inspec¢des, retrabalhos etc. (TEIXEIRA, 2013).

A compreensdo dos simbolos no mapeamento no formato fluxograma séo
essenciais para criacdo e interpretacdo do processo, os diversos simbolos
utilizados em um fluxograma foram destacados por Damélio (2011) conforme

destacados na Figura 4.
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Figura 4. Simbolos para fluxograma.
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Fonte: Damélio (2011).

Teixeira (2013) adiciona que, para a criagdo do fluxograma, devem ser

consideradas as seguintes regras:

e Definir o inicio e o fim do processo.
e Manter o fluxo da esquerda para a direita ou de cima para baixo.
e Utilizar os simbolos necessarios.

e Manter os simbolos a uma mesma distancia entre eles.

2.3 CAPACITAGAO

Uma das principais atividades do engenheiro clinico em um EAS é garantir
a capacitacdo relacionada aos EMH, através de treinamentos técnicos para

equipe de manutengao e operacionais para a equipe de saude.
2.3.1 Treinamento operacional

Caso o operador nao esteja qualificado na operagao do EMH, as atividades
utilizando este equipamento estardo sendo realizadas de maneira insegura,
trazendo risco de acidentes ao conjunto paciente, operador e equipamento. Os

treinamentos direcionados aos operadores deverdo contemplar tanto
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fundamentagbes tedricas das tecnologias empregadas como treinamentos
direcionados a equipamentos especificos, considerando o modelo do
equipamento, atingindo todos os profissionais envolvidos na assisténcia, e que
apos o treinamento, avaliar se os usuarios estdo conseguindo utilizar
adequadamente o equipamento. Avaliar se o treinamento foi rapido e claro e se o

instrutor realmente é capacitado. (BRASIL, 2002)

Peixoto e Cesario (2021) adicionam que o treinamento tem como objetivo
aumentar a vida util dos dispositivos, a integragdo da equipe multidisciplinar e

favorecer ao meio ambiente em todo processo tecnoldgico existente em um EAS.

Os treinamentos operacionais auxiliam para melhorar no atendimento das
manutencdes diminuindo assim o tempo de parada de equipamentos, por esse
motivo € importante a elaboragdo de um cronograma de treinamentos anuais ou
semestrais, garantindo a melhoria continua do processo e melhor preparagao por
parte dos colaboradores; os treinamentos de reciclagem ajudam na preservagao
dos equipamentos minimizando corretivas por mau uso e, consequentemente, os

gastos com esse tipo de manutengdo. (ABREU e CARIA, 2015)
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3 METODOLOGIA

Neste capitulo, busca-se apresentar a metodologia utilizada no trabalho,
relatando a caracterizacdo da pesquisa, instrumento de coleta de dados, analise

de dados e todos os critérios utilizados nas analises.

3.1 CARACTERIZAGAO DA PESQUISA

Este trabalho foi realizado no Hospital Universitario Onofre Lopes,
localizado em Natal/RN. Tratou-se de um estudo transversal de carater descritivo,
com analise de dados quantitativos e qualitativos, levantados durante os meses
de estagio na instituigdo. O método da pesquisa é classificado como estudo de
caso, pois envolve a identificagcdo de problemas que serdo analisados para propor

possiveis solugoes.

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

O levantamento dos dados obtidos para essa pesquisa foi realizado através
do sistema utilizado pela empresa terceirizada que compde a equipe de Oficina
de Engenharia Clinica do HUOL.

Nesse levantamento foram geradas planilhas contendo informagdes sobre
o parque tecnolégico do hospital e as ordens de servico de MC para cama
hospitalar elétrica ocorridas entre janeiro e outubro de 2022, totalizando 10 meses
de referéncia, no qual foram gerados graficos para andlise das causas das
ocorréncias e para comparagao de manutencdo corretiva destinadas a outros

equipamentos.

Além disso, foram realizados acompanhamentos completos durante os
servicos de MCs para camas hospitalares elétricas ao longo deste estudo, a fim

de obter o registro do fluxo do processo.
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3.2.1 Software de Gerenciamento

Para obter os dados quantitativos, foi utilizado o sistema Neovero
Engenharia Clinica e Hospitalar, que é um software de gestdo de equipamentos
biomédicos e de infraestrutura, que atende aos requisitos de Acreditacbes
Nacionais e Internacionais e de Gestao da Qualidade, utilizado pela empresa

terceirizada da Oficina de Engenharia do HUOL.

Neste software sao cadastradas todas as informagdes sobre os
equipamentos médico-hospitalares presentes na instituicdo, além do histérico de
todas as manutencdes realizadas. Cada colaborador possui seu cadastro de

acesso para realizar o registro desses dados.

Através do sistema é notificado para a Oficina de Engenharia Clinica a
solicitagcdo de manutengédo corretiva a partir da abertura de ordens de servigo
enviada da Central de Equipamentos (CE), onde deve ser preenchida com as

informacdes e finalizada apds a realizacido do servico.
3.2.2 Acompanhamento de MC

No decorrer do estagio, foi possivel acompanhar os profissionais técnicos
na realizacdo de manutencgdes corretivas de camas hospitalares elétricas, a fim

de obter dados qualitativos.

Para isso conduziu-se uma observagao in loco para a realizagdo do
mapeamento, desde a reclamagao do usuario a resolugao da MC. Isto tornou-se

necessario para a visualizacao e avaliacdo do processo.
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4. RESULTADOS

Neste capitulo serdo apresentados os resultados obtidos apds a avaliagao
dos dados apresentados, contendo informacgdes referentes a escolha do tipo de
servico a ser analisado, bem como os resultados obtidos na avaliagdo do

processo de manutencao, através do acompanhamento da atividade.

4.1 AVALIAGAO DOS DADOS
4.1.1 Tipos de EMH

Para obter informacbes sobre o parque tecnolégico do Hospital
Universitario Onofre Lopes, foi considerado todos os equipamentos cadastrados
no sistema, no qual possuem coédigos de identificagdo como: Numero de Série
(NS), Patrimbénio e/ou etiquetas de controle disponibilizado pela empresa

terceirizada, denominadas de TAGs.

Cada equipamento é cadastrado no sistema com seus respectvivos
coédigos de identificagdo, discriminando o tipo de equipamento, a marca, o
modelo, setor localizado e informacgdes sobre a aquisicdo. Essas informacdes do
sistema s&o consideravelmente compativeis com o inventario realizado pela
Engenharia Clinica do HUOL em outubro de 2022, o que significa, dessa forma,
que os dados sao confiaveis. A Tabela 1 representa a quantidade para cada tipo

de EMH presente na instituigao.
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Tabela 1. Quantidade dos tipos de equipamentos médico-hospitalares.

Tipo de equipamento Quantidade
Bomba de infuséo volumétrica 399
Cama elétrica hospitalar 240
Monitor Multiparamétrico 148
Esfigmomandmetro aneroide de pedestal 141
Umidificador 59
Termohigrémetro 49
Bomba de infuséo de seringa 45
Ventilador Pulmonar 43
Oximetro de pulso portatil 39
Aspirador cirurgico 38
Outros 1146

Fonte: Autoria prépria (2022).

Na Figura 5, podemos observar o percentual e a quantidade de cada tipo

de equipamento presente na instituigao.

Figura 5. Percentual dos tipos de equipamentos médico-hospitalares.
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Fonte: Adaptado do Neovero (2022).
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Ao todo, o HUOL possui 255 tipos de EMH, no qual a cama hospitalar
elétrica representa 10,23% desses equipamentos, tendo 240 unidades desse tipo

de cama, o segundo tipo de equipamento em maior numero.

4.1.2 Manuten¢oes Corretivas (MC)

Todas as manutencgdes realizadas s&o registradas, como ordem de servigo,
no sistema, informando o equipamento, o tipo de manutengao, causas e servigo
realizado. Com isso, as informacdes referentes as manutencdes corretivas e suas
causas, ocorridas de janeiro a outubro de 2022, foram coletadas a partir do

software.

A quantidade e o percentual de manutengdes corretivas para cada tipo de
equipamento podem ser observados na Tabela 2 e Figura 6, respectivamente, no
qual as MCs para cama elétrica hospitalar representam 27,94%, totalizando 290
manutencdes corretivas realizadas para esse tipo de EMH em 10 meses.
Enquanto que o segundo equipamento com maior percentual de manutengdes
corretivas (monitor multiparamétrico), para o mesmo periodo, representa apenas
6,65%.
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Tabela 2. Quantidade de manutengao corretiva para cada tipo de equipamento no periodo de

janeiro a outubro de 2022.

Tipo de equipamento Quantidade

Cama elétrica hospitalar 290
Monitor Multiparamétrico 69
Eletrocardiégrafo 64
Aparelho de Anestesia 47
Ventilador Pulmonar 33
Cardioversor 30
Centrifuga de Tubos 23
Microscépio Binocular 19
Poligrafo 19
Aspirador Cirargico 18
Outros 426

Fonte: Autoria prépria (2022).

Figura 6. Percentual de manutencéo corretiva para cada tipo de equipamento no periodo de

janeiro a outubro de 2022.
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4.1.3 Causa das MC de cama hospitalares elétricas

Diante disso, apresentou-se a importancia de obter os dados sobre as
causas de manutengdes corretivas para camas hospitalares elétricas, registradas
dentro do periodo anteriormente mencionado para realizagdo da avaliagdo. Na
Figura 7, podemos observar as informagdes relacionadas as causas cadastradas

nas OS e sua distribuigao.

Figura 7. Percentual das causas de manutengéao corretiva para camas elétricas hospitalares no

periodo de janeiro a outubro de 2022.
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Fonte: Adaptado de Neovero (2022).

As manutengdes corretivas referentes as causas “Operador/Usuario” e
“‘Equipamento sem defeito” ndo correspondem a uma falha do equipamento em si,
pois significam que foram causadas por erro de operagdo ou falha de
comunicagéo no processo de abertura do chamado. Juntas, representam 24,14%

do total de manutengdes corretivas registradas.

4.1.4 Treinamento para utilizacao das camas elétricas

Levando em consideracao as causas citadas anteriormente, o treinamento
operacional é o primeiro ponto a ser analisado. Pois, teoricamente esses
procedimentos de capacitagdo visam impactar positivamente para evitar falhas,

principalmente causadas por erro de operagéo ou mau uso do equipamento.
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Com isso, foi realizado um levantamento sobre os treinamentos de cama
hospitalar elétrica executados na instituicdo, onde é titulado de “Utilizacdo e
cuidados da cama hospitalar elétrica®, essa capacitagdo € voltada para
profissionais de saude em geral, abrangendo principalmente a equipe de
enfermagem e profissionais da limpeza (hotelaria), a fim de evitar também a

limpeza com danos ao equipamento.

O planejamento anual de treinamento do HUOL é realizado no inicio de
cada ano, a partir de um cronograma, no qual identifica-se quais equipamentos e
setores serdao contemplados em cada més. Neste ano, durante o periodo amostra
deste estudo, os treinamentos para esse tipo de equipamento foram realizados
em abril. A distribuicdo dos setores que receberam treinamento nesse més é

representada na Figura 8.

Figura 8. Percentual dos setores que receberam treinamentos em camas elétricas hospitalares no
més de abril de 2022.
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Fonte: Adaptado do Neovero (2022).

Diante disso, foi possivel obter os dados das causas de MC para cama
hospitalar elétrica, considerando a porcentagem das causas “Operador/Usuario” e
“‘Equipamento sem defeito”, para cada més de estudo. Esses dados podem ser

observados na Figura 9, em formato de grafico de barras.
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Figura 9. Percentual de manutencéo corretiva de camas hospitalares elétricas com causa

operador/usuario ou equipamento sem defeito.
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Fonte: Autoria prépria (2022).

Esperava-se que, com os treinamentos realizados no més de abril, a
porcentagem de MC para o tipo de equipamento analisado neste estudo, tivesse
uma reducgao significativa nos meses seguintes. Porém, apesar da queda dessas
ocorréncias no primeiro més apos a realizagdo dos treinamentos, fica evidente
que nao € mantida uma diminuicdo consideravel para os demais meses. Isso
evidencia que apenas a realizagdo desses treinamentos ndo sao suficientes para

moderar as OS de MC abertas causada por erros de operagao das camas.

Possivelmente, isso ocorre devido a operagao deste equipamento, em
especifico, ndo ser realizada apenas pelos profissionais da saude, logo, realizar
treinamento dessa forma ndo contempla a capacitacdo de todos os usuarios.
Pois, como citado na se¢ao 1, um beneficio da cama elétrica hospitalar é oferecer
autonomia ao paciente e/ou ao acompanhante para ajustar o posicionamento com

facilidade, através do acionamento de comandos motorizados.

Diante disso, uma possibilidade para solucionar esse problema seria
disponibilizar informacdes de operacado, de facil entendimento e acesso, nos

leitos, através de instrugdes ilustrativas e audiovisuais.
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4.2 MAPEAMENTO DO PROCESSO DE MC PARA CAMAS HOSPITALARES
ELETRICAS

Para o mapeamento do processo de manutencdo corretiva de camas
hospitalares elétricas realizada no Hospital Universitario Onofre Lopes, foi
praticado o acompanhamento desses servicos para observar o fluxo desde a

reclamacgao do usuario ao fechamento da ordem de servigo.

Observa-se na Figura 10 o fluxograma apresentando cada etapa do
processo estudado. Para a construgdo desse fluxograma foram utilizados alguns
simbolos padrées que definem a categoria de cada etapa, os tépicos a seguir

descrevem cada simbologia utilizada:.

° O : inicio do processo;

° : agao/atividade;

° : acao/atividade (em destaque para analise);

° <>: tomada de deciséao;
° . : fim do processo.
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Figura 10. Mapeamento do processo de manutengao corretiva para cama hospitalar elétrica
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O acompanhamento contribuiu para identificar e mapear cada etapa,
também possibilitou observar que em alguns casos a etapa destacada em cinza
no fluxograma (Figura 10), referente ao teste rapido de funcionamento das
fungdes da cama antes da solicitagdo de abertura de chamado, néo é realizada,

constatando um erro no processo.

A etapa nao contemplada em todos os processos, é essencial tendo em

vista que evitaria solicitagdes que nao se referem a falha do equipamento de fato.
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5 CONSIDERAGOES FINAIS

Neste capitulo serdo apresentadas as consideragdes finais do trabalho a

respeito dos objetivos do estudo.

Esta discussao leva em consideragdo o objetivo geral proposto, ou seja,
avaliar o processo de manutencado corretiva de camas hospitalares elétricas
realizadas no HUOL, e propor alternativas que visam reduzir a quantidade de
solicitacbes de ordem de servico de MC para esse equipamento, bem como os

objetivos especificos listados na segao 1.

O levantamento dos dados das OS referentes as manutengdes corretivas
de camas hospitalares elétricas, que foram realizadas na instituicdo no periodo de
janeiro a outubro de 2022, através do sistema de gestdo de manutengéao utilizado
pela empresa terceirizada que forma a equipe de Oficina de Engenharia Clinica

do HUOL, possibilitou o estudo de caso que define este trabalho.

Levando-se em consideracdo os resultados obtidos através das analises
dos dados quantitativos, foi possivel constatar que a situacdo analisada
(manutencao corretivas de camas hospitalares elétricas realizadas no HUOL)
possui 0 numero consideravelmente elevado, quando comparados a outros tipos

de equipamentos.

Além disso, foi possivel observar quais os fatores que causam essas
ocorréncias, conforme cadastrado no sistema, foi verificado que fatores que nao
sao relacionados diretamente a falha do equipamento, como “operador/usuario” e
“‘equipamento sem defeito” também tem um impacto numericamente significativo.
Com isso, surgiu a necessidade de analisar os fatores que poderiam influenciar

tais situacdes.

Uma intermediacdo comum para esse tipo de problema, dentro da
engenharia clinica, seria a realizagao de treinamento para os operadores, a partir
desse entendimento, foi de suma importancia obter informacbes sobre esse

procedimento de capacitagdo realizados na instituicdo para esse tipo de
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equipamento. Foi observado, através do grafico de barras (Figura 9), que a
realizacdo anual e direcionada ao grupo de profissionais da saude e da hotelaria
nao trazem resultados positivos suficientes. Possivelmente, isso ocorre pois, no
caso do equipamento estudado, a operagao também é realizada por paciente e/ou
acompanhantes, no quais nao recebem treinamentos ou instrugcdes sobre a

utilizacado dos comandos.

Outra forma de analisar esse caso, foi utilizando o método de mapeamento
de processo, para isso, foi necessario realizar coleta de dados qualitativos,
acompanhando todo o fluxo da resolugdo de manutencéo corretiva de camas
hospitalares elétricas, desde a solicitagdo do operador até o fechamento da OS.
Uma falha no processo foi identificada em alguns casos, o que possivelmente
também impacta para uma quantidade elevada de solicitagbes que poderiam ser
evitadas, visto que, trata-se da nao realizacdo da etapa referente ao teste rapido
do funcionamento das fungbes por parte do grupo que recebe capacitagao

anualmente.

Com a finalidade de evitar os chamados que nao tem relagao direta com
falhas do equipamento, partes ou acessoérios, uma possibilidade seria
disponibilizar instrugdes diretas ilustrativas e claras, para o facil entendimento e
acesso ao usuario, através orientagdes audiovisuais disponibilizada por meio de
QR code que, apds ser escaneado, direcionaria para um video que demonstra
corretamente como deve ser utilizada as fungcdes do equipamento, visto que nem
todos tem acesso a tecnologia necessaria, um guia de instrugdes basicas sobre a
operacgao, com imagens ilustrativas e didaticas, que poderia ser disponibilizado
em cada leito da enfermaria, contemplaria os demais para consulta rapida,

quando necessario.

Essa forma de capacitagcdo, incluindo pacientes e acompanhantes,
possivelmente teria um impacto positivo em relagdo a redugdo da quantidade de
MC de camas hospitalares elétricas realizadas no HUOL causadas por
"operador/usuario” e realizacdo do processo, obedecendo todas as etapas
indicadas no mapeamento do processo apresentado (Figura 10), o que permitiria

uma reducdo na demanda dos profissionais técnicos do setor de EC,
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possibilitando tempo para realizar outros procedimentos como, por exemplo, MC

de equipamentos mais criticos.

Eventualmente, com essas intervencdes, também apresentaria uma
diminuicdo dos danos as partes dos equipamentos (principalmente controles)
causados por mau uso, o0 que resultaria em uma reducgéo de gastos relacionados
a reposicao de controles e pecas para reparo dos mesmos, além de diminuir o

tempo de equipamento parado por falta de peca para substituicéo.

Diante disso, esta avaliagao abre espaco para para estudos relacionados
aos outros tipos de causas que contribuem para a alta demanda desse tipo de
servico como, por exemplo, “equipamento inoperante” e "deterioragdo/desgaste

de EMH e acessorios".
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APENDICE A - INSTRUGOES ILUSTRATIVAS PARA OPERAGAO DA CAMA
ELETRICA HOSPITALAR + QR CODE

UTILIZANDO A CAMA
HOSPITALAR ELETRICA - LINET

« Antes de utilizar os comandos da cama, certifique-se que o cabo de
alimentagdo esteja conectado darede elétrica.

Fungdes do controle principal :

Botao "GO

« Pressione o botdo "GO" para ativar as
fungoes do teclado por 3 minutos.

Botao "STOP" -
« Pressione o botdo STOP para
interromper as fungdes do teclado.

Botdes de trava

« Pressione para travar o movimento da sua
repectiva fungao.

=
v

Botdes do apoio das coxas e encosto
« Pressione os botdes A e “/para gjustar o
posicionamento do apoioc das coxas e

encosto.

Botbes de ajuste de altura

A

» Pressione os botdes /A e Vpara ajustar a
altura da cama.

Botdes do "Auto-contorno"

A

« Pressione os botdes /A e W para gjustar o
posicionamento do apoio das coxas e
encosto de forma simultanea.

A
v
®

®
g
i

toes "Trendelenburg” e
li'?re.nae.lanﬁurg Revergo”
« Precione para acionar a posigdo
Trendelenburg ou Trendelenburg reverso

(Recomendado apenas sob a orientagdo de
um profissional da saude)

Botéo "Cadeira Cardiaca"

« Precione para acionar a posigdo cadeira
cardica em situagdo de emergencia
(Recomendado apenas sob a orientagdo de
um profissional da saude)

Botéo "Posigao de Exame"
» Precione para acionar a posigdo de exame.

)

Botéo "Trendelenburg de emergencia

« Precione para acionar a posigdo
Trendelenburg em situagdo de emergencia
(Recomendado apenas sob a crientagdo de
um profissional da saude)

Botao "CPR" (Ressuscitagao)

« Precione para ressuscitar o paciente em
uma sitagdo de emergéncia. (Recomendado
apenas sob a orientagdo de um profissional
da saude)

N&o aplique excesso de peso ou carga a cama.
Somente um paciente adulto, por vez, pode utilizar

acama.

Tome cuidado para evitar lesdes ou esmagamento
durante a operagao das partes méveis.
Certifique-se de que os rodizios estejam travados.
Nao coloque quaisquer objetos entre ou sobre
grades laterais e partes moveis.

DS PARA MAIS INFORMAGOES
ACESSE O QR CODE:
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